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1 Motivation und Zielsetzung
Das terrestrische Laserscanning (TLS) bietet aufgrund
der hohen Abtastraten der Laserentfernungsmessung viel-
fa¨ltige Einsatzmo¨glichkeiten. Zum Zweck der Dokumen-
tation ist oft ein ra¨umlich hochaufgelo¨stes, dreidimensio-
nales Modell erforderlich. Die Beobachtungsrichtung
variiert daher mit langsamer Geschwindigkeit. Im klassi-
schen Fall rotiert die Beobachtungsrichtung um zwei
Achsen und um ein festes (statisches) Rotationszentrum:
Es entsteht unmittelbar eine dreidimensionale Punkt-
wolke. Untersuchungen zur geometrischen Genauigkeit
terrestrischer Laserscanner fu¨r die statische Aufnahme
nicht-bewegter Objekte finden sich in RESHETYUK
[2009], RIETDORF [2004], SCHULZ [2007]. Daru¨ber hinaus
untersucht SCHULZ [2007] ebenfalls einzelne Eigenschaf-
ten eines Scanners wie die Rotationsgeschwindigkeit der
vertikalen Umlenkeinheit.
Fu¨r das hier betrachtete kinematische Laserscanning
(k-TLS) ist die Erfassung bewegter Zusta¨nde und deren
zeitabha¨ngige Beschreibung charakteristisch. Prinzipiell
ko¨nnen die Varianten (i) bewegter Scanner und ortsfeste
Umgebung und (ii) ortsfester Scanner und bewegte Um-
gebung unterschieden werden. Im vorliegenden Beitrag
wird der zweite Fall zugrunde gelegt. Insgesamt ko¨nnen
beim k-TLS drei verschiedene Messmodi eines Scanners
eingesetzt werden, die sich hinsichtlich ihrer Dimension
und ihrer Wiederholbarkeit unterscheiden (KUTTERER
ET AL., 2009). Beim 3D-Modus – dem klassischen Fall
der statischen Aufnahme – variiert die Beobachtungsrich-
tung um zwei Rotationsachsen, wodurch eine Umgebung
dreidimensional abgetastet wird. Wird die Rotation um
die Stehachse ausgeschaltet, rotiert also die Umlenkein-
heit nur um eine Achse (2D-Modus), so entstehen 2D-Pro-
file mit der Wiederholfrequenz der Rotationsgeschwin-
digkeit des Umlenkspiegels. Dieser Erfassungsmodus
wird hier na¨her untersucht. Prinzipiell besteht daru¨ber
hinaus noch die Mo¨glichkeit, die Beobachtungsrichtung
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konstant zu halten (sog. 1D-Modus) und ausschließlich
Distanza¨nderungen zu messen. KUTTERER ET AL. [2009]
geben dazu ein Anwendungsbeispiel.
Durch die hohenWiederholungsraten des 2D-Profilmodus
ko¨nnen schnelle Bewegungen von Objekten verfolgt wer-
den. Das Verfahren wird damit zumindest fu¨r kurzzeitige
U¨berwachungsmessungen anwendbar. Die Zusta¨nde der
schnellen Bewegungen werden dabei nur durch sehr we-
nige bzw. einzelne gescannte Punkte repra¨sentiert. Fu¨r
U¨berwachungsaufgaben ist es relevant, wie gut sich unter
diesen Umsta¨nden ein Objektverhalten rekonstruieren
la¨sst. Ein solches Verhalten wird im folgenden Beitrag
kontrolliert hergestellt. Auf der Messbahn des Geoda¨-
tischen Instituts der Universita¨t Karlsruhe wird dazu
ein bewegtes Zielobjekt im 2D-Modus eines terrestri-
schen Scanners verfolgt. Die Objektposition wird fu¨r
diese Untersuchungen mit einem Lasertracker referen-
ziert. Die aus dem Scan ermittelte Entfernung soll an-
schließend mit der Referenzdistanz verglichen werden.
Ein wesentlicher Unterschied zwischen statischen und
kinematischen Scans ist, dass Zusta¨nde bewegter Objekte
– sofern nur ein Scanner zum Einsatz kommt – aufgrund
der sequentiellen Aufnahme nicht redundant erfasst wer-
den. Empirische Unsicherheiten ko¨nnen daher nur unter
Annahmen zum Objektverhalten angegeben werden.
Diese Annahmen ko¨nnen hier als gegeben vorausgesetzt
werden, weil das Bewegungsverhaltens des Scanzieles be-
kannt ist. Sie sollen verwendet werden, um auch Unsi-
cherheiten empirisch abzuscha¨tzen.
Der vorliegende Beitrag stellt im Abschnitt 2 kurz die
Messbahn und die Pru¨fanordnung vor. Um die Ergebnisse
des scannenden und referenzierenden Systems mitein-
Abb. 1: Scanner und Target mit Halterung des Prismas fu¨r
die Referenzmessung
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ander vergleichen zu ko¨nnen, sind beide Systeme in ein gemeinsames ra¨um-
liches und zeitliches System zu transformieren. Diese Transformationen wer-
den im Abschnitt 3 na¨her erla¨utert. Anhand einer Reihe von Testfahrten wird
anschließend die Nutzbarkeit des Scanners zur kinematischen Erfassung er-
sichtlich. Der Beitrag schließt mit einer Diskussion und einer kurzen Zusam-
menfassung der Ergebnisse.
2 Untersuchungskonzept
Die Linearmessbahn PHIL (Precise High speed Linear track) des Geoda¨tischen
Instituts Karlsruhe (GIK) wurde bereits bei der Konstruktion fu¨r die U¨berpru¨-
fung kinematischer Parameter von Instrumenten ausgelegt und wird hier zur
kinematischen Untersuchung der Distanzmessung eines terrestrischen Scan-
ners eingesetzt. Das zu u¨berpru¨fende Instrument wird am Kopfende der
Bahn montiert (siehe Abb. 1). Ein beweglicher, automatisch steuerbarer Wa-
gen tra¨gt Reflektoren, Scannertargets oder andere Aufbauten von bis zu max.
3 kg. Er wird mittels zweier parallel gefu¨hrter Zahnriemen positioniert, die
u¨ber einen Motor am Bahnende angetrieben werden. Die Wiederholgenauig-
keit der Wagenpositionierung betra¨gt u¨ber die gesamte Bahnla¨nge von 22,5 m
insgesamt 10 lm (HENNES, 2006). Sind die absoluten Positionen des Wagens
aus der Ansteuerung bekannt, kann die Trajektorie daher mit entsprechender
Wiederholgenauigkeit auch ohne den Einsatz eines Interferometers gefahren
werden.
Charakteristisch fu¨r die Bewegung des Wagens sind die kleinste positionier-
bare Schrittweite von 18 lm, eine maximale Beschleunigung von bis zu 12 m/
s2 und eine Maximalgeschwindigkeit von 9 m/s, die u¨ber eine Nutzla¨nge von
17 m konstant gehalten werden kann. Diese Rahmendaten pra¨destinieren die
Messbahn fu¨r Untersuchungen zum kinematischen Laserscanning, da Objekt-
bewegungen kontrolliert nachgebildet werden ko¨nnen. Daru¨ber hinaus kann
die Bahn im Stop&Go-Modus genutzt werden, um etwa Additionskonstanten
und zyklische Phasenfehler in einer automatisierten Messkonfiguration zu
bestimmen.
Zur Verifizierung der mit dem Scanner gemessenen Distanzen wird die Tar-
getposition entlang der Bahn mit einem Lasertracker eingemessen, welcher
das ra¨umliche und zeitliche Referenzsystem vorgibt. Am Scannertarget ist
dazu zusa¨tzlich ein Break Resistant Reflector (BRR) mit 0.500 Durchmesser
befestigt, der mit dem Lasertracker verfolgt wird. Die maximal mit dem La-
sertracker erfassbare Objektgeschwindigkeit betra¨gt 4 m/s (quer zum Strahl)
bzw. 6 m/s (in Strahlrichtung) PRITH [2003]. Diese Geschwindigkeiten wurden
bei den Versuchen nicht u¨berschritten.
Fu¨r den betrachteten Genauigkeitsbereich von unter 1 mm und Objektge-
schwindigkeiten von bis zu 1 m/s sind referenzierender und scannender Sensor
entsprechend zu synchronisieren. DEPENTHAL und BARTH [2007] zeigen, dass
bei einer Triggerung der Trackermessungen, ausgelo¨st durch Impulse desWin-
kelencoders eines Dreharms, eine Wertzuordnung innerhalb 1 lsec sicherge-
stellt ist. Es ist nicht davon auszugehen, dass bei einer gea¨nderten Gera¨tekom-
bination der selbe geringe Wert gilt. Nimmt man jedoch von vorneherein eine
Zeitverzo¨gerung von bis zu 10 lsec zwischen Nadirdurchgang des Scanners
und Messwertregistrierung des Trackers fu¨r ein mit 1 m/s bewegtes Target in
Kauf, hat sich das Target innerhalb dieser Latenzzeit nur um 0.01 mm bewegt.
In Voruntersuchungen konnte zudem bei Messungen auf ein bewegtes Target
kein Zusammenhang zwischen Targetgeschwindigkeit und Differenz zwischen
Referenz- und Scannerstrecke festgestellt werden. Dies unterstreicht die Ver-
mutung, dass der Einfluss der Latenzzeit hier neben den anderen Fehlerein-
flu¨ssen deutlich zuru¨ckbleibt und berechtigt zur Annahme einer ausreichenden
Synchronisierungsqualita¨t.
Die Synchronisation zwischen Scanner und Tracker erfolgt durch Nutzung des
TTL (Transistor-Transistor-Logik)-Triggers des Scanners fu¨r den Steuerungs-
server des Lasertrackers. Wird ein 2D- oder 3D-Scan gestartet, erzeugt der
Scanner, nachdem der Vertikalmotor auf seine Solldrehzahl hochgefahren
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ist, bei jedem Nadirdurchgang des Vertikalspiegels einen
TTL-Puls. Zu jedem Puls wird vom Tracker eine 3D-Po-
sition des BRR erzeugt, welche zusammen mit dem dazu-
geho¨rigen Zeitstempel aus dem Tracker abgespeichert
wird. Zusa¨tzlich kann mit einem externen Frequenzza¨hler
die Drehfrequenz und damit die Drift des Scanners u¨ber-
wacht werden. Die zeitliche Zuordnung zwischen jedem
Nadirdurchgang des Scanners und den BRR-Koordinaten
auf dem Target ist somit gegeben. Der Messstrahl des
Scanners erreicht das Target allerdings erst spa¨ter, also
nach dem Nadirdurchgang. Wie die Relation in zeitlicher
und ra¨umlicher Hinsicht schließlich fu¨r einzelne Scan-
punkte hergestellt wird, wird im anschließenden Ab-
schnitt erla¨utert.
Die nachfolgend ausgewerteten Messungen wurden mit
dem terrestrischen Laserscanner Z þ F Imager 5006
des Geoda¨tischen Instituts der Leibniz Universita¨t Hanno-
ver (GIH) durchgefu¨hrt.
3 Ra¨umliche und zeitliche Transformationen
Um die gescannten mit den referenzierenden Messungen
des Trackers vergleichen zu ko¨nnen, ist ein gemeinsames
ra¨umliches und zeitliches Bezugssystem zu definieren.
Als gemeinsames ra¨umliches System wurde hier das Sys-
tem des Scanners vereinbart. Mit Hilfe einer Helmert-
Transformation (6 Parameter) werden zuna¨chst alle
Punkte xT , die zu den Zeitpunkten ti erfasst wurden,
vom System des Lasertrackers u¨ber die Rotation RRT
und die Translation xRT in das System des Scanners xR
transformiert:
xRðtiÞ ¼ RRTxTðtiÞ þxRT : ð1Þ
Als identische Punkte fu¨r die Transformation dienen
Kugeln, die entlang der Kalibrierbasis aufgestellt und
deren Zentren in beiden Systemen koordiniert wurden.
Die Punkte xR bilden die Referenz fu¨r die gescannten
Messungen.
Fu¨r die Auswertung der gescannten Punkte im 2D-Modus
xS sind nur diejenigen Punkte zu verwenden, die auf der
Graukarte der Zieltafel reflektiert wurden. Die parallele
Ausrichtung der Stehachse des Scanners und der Zieltafel
erlaubt es, die Punkte mithilfe kartesischer Koordinaten-
werte (hier z-Koordinate) auszuwa¨hlen:
xS ¼ ðyS; zSÞjzmin  zS  zmax: ð2Þ
Durch die konstante radiale Abtastrate nimmt die Anzahl
der Punkte pro Profil linear mit der Entfernung ab. Bei
einem vertikalen Abschnitt auf der Zieltafel von 10 cm
liegen bei einer Entfernung von ca. 20 m ca. 10 Punkte
auf der Zieltafel, bei den vorderen Profilen (Entfernung
ca. 1 m) sind es 110 Punkte.
Um ein U¨bersteuern der Elektronik aufgrund der Reflek-
tion des BRR zu vermeiden, wurde die Zieltafel durch-
ga¨ngig so aufgenommen, dass in der vertikalen Scanebene
der BRR nach dem ausgewa¨hlten Bereich (Gl. 2) erfasst
wurde. Der in den Untersuchungen betrachtete Abstand
auf der Zieltafel wurde so hoch gewa¨hlt, dass in diesem
Bereich bei ruhender Zieltafel mit und ohne Reflektor
keine Abweichungen erkennbar waren.
Fu¨r den Vergleich der gescannten Profile mit der Refe-
renzmessung wird pro Profil aus j Punkten ein repra¨sen-
tativer Punkt xrep nach
ðy; zÞrep ¼ ðmedianðyðjÞS Þ; medianðzðjÞS ÞÞ ð3Þ
bestimmt. Die Auswahl eines repra¨sentativen Punktes pro
Profil ist darin begru¨ndet, dass in den Profilen gescannte
Punkte als Ausreisser auftreten ko¨nnen. Die Abb. 2 zeigt
die Punkte zweier Profile im zeitlichen Abstand von 1
Sekunde bei bewegter Zieltafeln mit einer konstanten
Geschwindigkeit von v ¼ 1 m=s. Es ist deutlich erkenn-
bar, dass einzelne Punkte im Abstand von ca. 7,2 m vor
der Zielmarke versetzt liegen. Fu¨r alle Profile und alle
Punkte einer Messfahrt veranschaulicht die Abb. 3 die
Ha¨ufigkeitsverteilung der Absta¨nde in Richtung der Ka-
librierbahn (y-Koordinate) zwischen gescanntem Punkt xS
und repra¨sentativen Punkt xrep. Danach treten die Diffe-
renzen nur in definierten Absta¨nden auf. Prinzipiell ko¨n-
nen diese Abweichungen mit dem sog. Mixed-Pixel-Ef-
fekt erkla¨rt werden. Dieser wird durch Streulicht verur-
sacht und tritt auf, wenn neben dem eigentlichen Ziel
Licht von in der Beobachtungsrichtung benachbarten Ob-
jekten reflektiert wird. Es ist abha¨ngig von der jeweiligen
Relation der Zielentfernung zur Entfernung der sto¨renden
Abb. 2: Zwei Scanprofile einer Messfahrt (v ¼ 1 m=s) mit
einem zeitlichen Abstand von 1 s
Abb. 3: Differenzen innerhalb eines Profiles zwischen yrep
und ys
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Objekte. Dadurch ko¨nnen Punkte vor dem Zielobjekt als
auch dahinter auftreten. Der Effekt kann softwareseitig
minimiert werden, wenn einzelne Punkte gefiltert werden,
die außerhalb ihrer lokalen Nachbarschaft liegen. In kine-
matischen Anwendungen kann aufgrund der Bewegung
der geometrische Zusammenhang zur Nachbarschaft nicht
generell hergestellt werden.
Fu¨r einzelne gescannte Punkte ist eine eindeutig definierte
zeitliche Zuordnung erforderlich. Dieser Zeitbezug ist
nicht fu¨r ein gesamtes Profil gu¨ltig, sondern fu¨r jeden
Scanpunkt ist ein separater Zeitstempel zu erstellen.
Dies verdeutlicht beispielhaft folgende Relation zwischen
der Rotationsgeschwindigkeit des Umlenkspiegels und
Translation eines Objektes: Fu¨r das Scannen eines Aus-
schnittes auf der Zieltafel von 10 cm im Abstand von
3 m sind anna¨hernd 0,42 ms (Rotationsgeschwindigkeit
des Umlenkspiegels: 12,5 Hz) erforderlich. Bei einer
Fahrtgeschwindigkeit von 1 m/s bewegt sich die Zieltafel
in diesem Zeitraum entsprechend um 0,4 mm. Der Scan-
zeitpunkt wird deshalb fu¨r jeden einzelnen Scanpunkt ab-
geleitet.
Fu¨r jedes aller n Profile wurde beim Nadirdurchgang der
vertikalen Umlenkeinheit ein Zeitstempel registriert. Der
tatsa¨chliche Messzeitpunkt ist fu¨r jeden Punkt xS entspre-
chend der Umlaufzeit TM der vertikalen Umlenkeinheit zu
korrigieren. Der Zeitversatz zwischen Nadirdurchgang
des Umlenkspiegels und dem Scannen eines Punktes
wird proportional zum Nadirwinkel fj des Punktes xS an-
genommen mit
tj ¼
fjTM
2  p ; ð4Þ
so dass sich der Zeitpunkt tS fu¨r einen gescannten Punkt
eines i-ten Profils mit
tS ¼ ti þtj ð5Þ
angeben la¨sst. Zu dem Scan-Zeitpunkt tS werden jetzt die
Referenzpositionen xRðtSÞ interpoliert. Da auch nicht-
lineare Bewegungen in den Testfahrten untersucht werden
sollen, werden die Referenzpositionen u¨ber stu¨ckweise
kubische Funktionen approximiert.
Zum geometrischen Vergleich der gescannten Distanz mit
der interferometrischen Messung aus xRðtSÞ siehe Abb.4.
Die y-Koordinate yR der Referenzposition xRðtSÞ kann nun
direkt mit der gescannten Distanz in gleicher Richtung
(ySÞ verglichen werden. Zu beachten ist noch die Korrek-
tur infolge des BRR-Offsets dyR zur Zieltafel.
y ¼ yR þ dyR  yRep ð6Þ
4 Varianten der Trajektorien
Auf der Linearmessbahn des GIK ko¨nnen Trajektorienmit
Geschwindigkeiten bis zu 9 m/s definiert werden. Ziel der
Untersuchungen ist es, systematische Abweichungen im
kinematischen Einsatz des Scanners zu detektieren. Da-
neben ist zu u¨berpru¨fen, inwieweit sich k-TLS fu¨r Aufga-
ben des Bauwerksmonitoring einsetzen la¨sst und welche
stochastischen Eigenschaften fu¨r derartige Anwendungs-
fa¨lle anzunehmen sind.
In Anlehnung an exemplarische Bedingungen bei der
U¨berwachung von Bauwerken (wie z.B. Windenergie-
anlagen) wurden Schwingungen im Entfernungsbereich
von rund 20 m erzeugt, die eine Amplitude von ca.
1 cm aufweisen. Durch die Rotationsgeschwindigkeiten
der vertikalen Umlenkeinheit von bis zu 50 rot/s eignet
sich die kinematische Aufnahme auch fu¨r die Erfassung
vergleichbar hoher Objektgeschwindigkeiten. Alternativ
wurden ein Stop & Go-Modus und eine konstante Fahrt-
geschwindigkeit von 1 m/s ausgewertet. Aus dem Mess-
prozess ko¨nnen sowohl ein absoluter Vergleich mit den
Referenzdistanzen abgeleitet, als auch Standardabwei-
chungen empirisch abgescha¨tzt werden, da die Zieltafel
kontrolliert bewegt wird. Die Tabelle 1 gibt einen U¨ber-
blick u¨ber die ausgewerteten Trajektorien.
Abb. 4: Schematischer Aufbau zum
Vergleich der Scan- und Referenz-
distanz
Tab. 1: Trajektorien und ausgewertete Messmodi
Name (Abschnitt) Messmodus Differenzen (Abb.)
Stop & Go (4.1) 500 kHz @ 12.5 rot/s (5)
Konstante Geschwindigkeit (4.2) 500 kHz @ 12.5 rot/s (6)
Schwingung (4.3) 500 kHz @ 12.5 rot/s (10)
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Als Ergebnis der ra¨umlichen Transformation betragen die
Standardabweichungen der ausgeglichenen Koordinaten
im Mittel sx^ ¼ 0,6 mm, sy^ ¼ 0,5 mm und sz^ ¼ 0,6 mm.
4.1 Stop & Go
Fu¨r den referenzierbaren Entfernungsbereich der Kali-
brierbahn wird im Folgenden die Zieltafel im Abstand
von jeweils 1 m versetzt, wo sie fu¨r jeweils 3 s ruhig steht.
Diese quasi-statische Trajektorie ermo¨glicht einen Soll-
Ist-Vergleich u¨ber die nutzbare La¨nge der Kalibrierbahn.
Zudem wird in den Ruhephasen die Distanz redundant er-
mittelt, wodurch eine Unsicherheit fu¨r die jeweiligen Ent-
fernungsbereiche abgescha¨tzt werden kann.
Die Differenzen zwischen Referenzmessung und ge-
scannter Distanz zeigt die Abb. 5 (oben). Fu¨r den ausge-
werteten La¨ngenabschnitt liegen sie im Bereich von 1 mm
und damit im Niveau der mittleren Koordinatenunsicher-
heit der ra¨umlichen Transformation (Gl. 1). Als Ursache
fu¨r die starke A¨nderung der Differenzen im Nahbereich
ist ein U¨berstrahlen des Sensors aufgrund der hohen Re-
flektivita¨t des Targets sehr wahrscheinlich. Das Unsicher-
heitsniveau aus Wiederholungsmessungen zeigt die
Abb. 5 (unten). Die Standardabweichung der Einzelmes-
sung bezieht sich hier auf alle repra¨sentativen Punkte in-
nerhalb einer Ruhephase (ca. 30 Punkte) und liegt fu¨r alle
Entfernungsbereiche unterhalb von 0,5 mm. Dies deutet
darauf hin, dass eine Unterscheidung zwischen Ruhezu-
stand und Bewegung des Objekts auch im sub-Millimeter-
bereich mo¨glich ist.
4.2 Konstante Geschwindigkeit
Im Entfernungsbereich von 5 bis 20 m wird die Zieltafel
mit einer anna¨hernd konstanten Geschwindigkeit (hier
1 m/s) bewegt. Die Annahme einer konstanten Geschwin-
Abb. 5: Differenz aus Referenz und
gescannter Entfernung [oben] und
Standardabweichung [unten] aus
Wiederholungsmessungen in den
Ruhephasen
Abb. 6: Differenz aus Referenz und
gescannter Entfernung [oben] und
Standardabweichungen [unten] unter
der Annahme einer konstanten Ge-
schwindigkeit
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digkeit kann verwendet werden, um innerhalb eines Zeitraumes die Bewegung
redundant zu beobachten. Analog zur Stop & Go-Fahrt werden hier fu¨r
Abschnitte von 1 m La¨nge konstante Geschwindigkeiten ausgeglichen und
aus den Verbesserungen Standardabweichungen zu den gescannten Distanzen
berechnet.
Die Abb. 6 entha¨lt sowohl die Differenzen zwischen der Referenzmessung und
der gescannten Distanz (oben). Daru¨ber hinaus wurden fu¨r Abschnitte von
jeweils 1 m eine ausgleichende Gerade berechnet. Deren Steigung kann
auch als Geschwindigkeit interpretiert werden. Aus den Residuen zu dieser
ausgleichenden Gerade wurde jeweils eine Standardabweichung berechnet
(Abb. 6, unten).
Wie bei der Trajektorie der Stop & Go-Fahrt (Abb. 5) treten beim Messmodus
mit 12,5 rot/s Standardabweichungen aus Wiederholungsmessungen in ver-
gleichbarer Gro¨ßenordnung auf. U¨ber die gesamte La¨nge der Messbahn bewe-
gen sich diese Abweichungen auf einem konstanten Niveau von unter 1 mm.
Neben dem Messmodus mit einer Rotationsgeschwindigkeit von 12 rot/s wur-
de in dieser Variante die Trajektorie auch im Messmodus mit 50 rot/s erfasst.
Zur Auswertung wurden nicht nur einzelne repra¨sentative Punkte pro Profil
(gem. Gl. 3) herangezogen, sondern alle auf der Zieltafel gescannten Punkte
wurden mit der Referenzdistanz verglichen. Die Differenzen zwischen ge-
scannter und referenzierter Entfernung in Richtung der Bahnachse (y-Achse)
zeigt die Abbildung 7.
Hohe absolute Differenzen aufgrund fehlerhaft gelo¨ster Mehrdeutigkeiten
(vgl. Abb. 3) wurden hier gefiltert. Dargestellt sind die Differenzenen gescannt
mit dem Z þ F Imager 5006 als auch mit dem Scanner des GIK (Leica HDS
6000), der baugleich zum Z þ F Imager 5006 ist. Die z-Richtung gibt den ge-
wa¨hlten Ausschnitt auf der Zieltafel wieder. Es wird deutlich, dass die Abwei-
chungen in den verschiedenen Regionen der Zieltafel nicht homogen verteilt
sind. Im unteren, spa¨ter gescannten Bereich (z  15 cm), sind die Betra¨ge
der Differenzen a¨hnlich hoch wie im Messmodus mit 12,5 rot/s (vgl. Abb. 6).
Im oberen Bereich zeigt sich vor allem bei entfernt gelegener Zieltafel
(y > 15 m) ein zusa¨tzlicher systematischer Effekt, der bei beiden Scannern
erkennbar ist (s. auch Vergro¨ßerung in Abb. 8). Deutlich erkennbar sind
Schwingungen mit linear zunehmender Amplitude. Im zugeho¨rigen Spektrum
(Abb. 9) kann eine dominante Frequenz eindeutig erkannt werden. Diese hat
eine Wellenla¨nge von ca. 0,7 m. Vielfache von diesem Betrag treten auch als
Ausreißer zur Zieltafel auf (vgl. dazu Abb. 3).
Ein a¨hnlicher zyklischer Effekt tritt auf, wenn Licht bereits beim Austritt aus
der Oberfla¨che des Umlenkspiegels reflektiert wird, was z.B. bei einer Ver-
schmutzung des Scannerspiegels geschehen kann. Es kommt dann zwischen
Sto¨rsignal und Messsignal zu optischem U¨bersprechen, denn der an der Spie-
geloberfla¨che und der am Target reflektierte Strahl u¨berlagern sich zu einer
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Abb. 7: Differenzen aus gescannter und referenzierter Distanz der Punkte der
Zieltafel (Messmodus 50 rot/s, 500 kHz). Die y-Achse zeigt in Richtung der Bahn-
achse, die z-Achse dru¨ckt die vertikale Lage der Punkte auf der Zieltafel aus
Mischphase und verursachen damit einen periodischen,
mit der Distanz zunehmenden Streckenfehler. Geht man
als Ursache von optischem U¨bersprechen aus, ha¨ngt die
Ho¨he des entstehenden Streckenfehlers von Amplitude
und Phasenlage des Sto¨rsignals ab und weist die Periodi-
zita¨t des Feinmassstabes auf [WO¨LFELSCHNEIDER et al.,
2005].
Hier tritt der Effekt jedoch bei langsamer Spiegelrotation
nicht auf, sondern ist erst bei hoher Drehfrequenz des
Spiegels erkennbar. Es muss also durch die ho¨here Dreh-
frequenz zu einem weiteren Effekt kommen, der entweder
ein im langsamen Modus zwar existierendes, aber nicht
erkennbares U¨bersprechsignal versta¨rkt, oder der ein
neues U¨bersprechen verursacht. Da die Messkonfigurati-
on nicht vera¨ndert wurde, ist anzunehmen, dass große und
sehr schnell wechselnde Entfernungen und/oder Intensita¨-
ten zwischen Ru¨ckwand des Labors und Target effektiv
nicht exakt aufgelo¨st bzw. verarbeitet werden ko¨nnen.
Fu¨r den Fall einer statischen Messung – also eine Entfer-
nungsmessung mit konstanter Beobachtungsrichtung 1D
– untersuchen ZA´MECˇNI´KOVA´ et al. [2009] den hier einge-
setzten Scanner Z þ F Imager 5006 fu¨r Entfernungen von
bis zu 50 m bei Messfrequenzen von 62 und 500 kHz.
Beim Vergleich der gescannten Distanz mit der Referenz-
distanz werden dort in Entfernungen von ca. 40 m zykli-
sche Effekte erkannt, die trotz geringerer Amplitude die-
selbe Periode von ca. 0,72 m aufweisen.
4.3 Schwingung von ca. 1 cm
In der Na¨he der maximal erfassbaren Referenzdistanz von
ca. 22 mwurde eine Schwingungmit einer Amplitude von
1 cm und einer Periodenla¨nge von 1,5 s angeregt. U¨ber die
elektronische Steuerung der Motoren kann die Position
der Zielmarke gut reproduziert werden. Die Schwingung
verla¨uft sinusa¨hnlich, wobei die Zielmarke etwas schnel-
ler beschleunigt als abbremst.
In jedem Profil wurde ein repra¨sentativer Punkt xrep
(Gl. 3) ausgewa¨hlt und nach entsprechender Zeitkorrekti-
on mit der Referenzdistanz (Gl. 6) verglichen. In Abha¨n-
gigkeit von der Distanz sind die Differenzeny (Gl. 6) in
Abb. 10 dargestellt. Diese wurden ausgewertet fu¨r den
Messmodus mit 12,5 rot/s.
Danach streuen die Differenzen y u¨berwiegend in
einem Bereich von 0.5 mm. Zwischen den maximalen
Auslenkungen treten gro¨ßere Differenzen auf. Da im
Zwischenbereich erheblich ho¨here Geschwindigkeits-
a¨nderungen auftreten, wird der Verlauf der Trajektorie
in diesem Zeitraum nur durch wenige Referenzpunkte er-
fasst. Die Positionen ko¨nnen in dieser Phase weniger gut
durch die kubischen Funktionen approximiert werden.
Dadurch treten hier Interpolationsabweichungen zu den
Referenzdistanzen auf, wodurch die Differenzen y ge-
ringfu¨gig ho¨here Betra¨ge annehmen. Insgesamt betra¨gt
die Standardabweichung sy aus den wiederholten Mes-
sungen (ca. 300 Werte) 0,5 mm.
5 Zusammenfassung und Ausblick
In dem vorliegenden Beitrag wurde der Profilmodus
eines terrestrischen Laserscanners im kinematischen Ein-
satz fu¨r verschiedene Messmodi und Trajektorien des
Zielobjektes untersucht. Fu¨r die betrachteten Messfahrten
liegen die systematischen Abweichungen u¨berwiegend im
Bereich von 1 mm, wobei eine Signifikanz mit dem ge-
wa¨hlten Versuchsaufbau nicht feststellbar ist, wenn die
ra¨umliche Transformation u¨ber identische Punkte reali-
siert wird. Bei gro¨ßeren Entfernungen ab 10 m jedoch tre-
ten zyklische Abweichungen auf, die Betra¨ge bis zu meh-
reren mm erreichen ko¨nnen.
Abb. 8: Vergro¨ßerter Ausschnitt: Oberer Bereich der Ziel-
tafel (vgl. Abb. 7)
Abb. 9: Spektrum der Reihe von Abb. 8
Abb. 10: Differenz aus Referenz und gescannter Entfernung
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Die empirischen Unsicherheiten aus Wiederholungsmes-
sungen (Stop &Go) bzw. unter Annahme einer konstanten
Geschwindigkeit liegen abgesehen von den erwa¨hnten sy-
stematischen Effekten durchgehend im sub-mm Bereich.
Danach wa¨re es zuna¨chst zu erwarten, dass zumindest
kurzzeitige A¨nderungen eines Objektverhaltens auch im
entsprechenden Bereich zu detektieren sind. Gerade fu¨r
den Vergleich kurzfristiger Objektzusta¨nde bleibt zuku¨nf-
tig zu untersuchen, welche Korrelationen auftreten, wie
diese zu modellieren und in die kinematische Prozessie-
rung zu integrieren sind. Um das kinematische Laser-
scanning fu¨r das Monitoring von Bauwerken einsetzen
zu ko¨nnen ist außerdem zu beobachten, welche Langzeit-
effekte auftreten, wenn die Beobachtungsreihe im 2D-
Modus (Profilmodus) erheblich u¨ber die betrachteten
Zeitra¨ume ausgedehnt wird.
Aufgrund der großen Datenmengen ist die Frage, wie ein
Objektzustand zu einem einzelnen Zeitpunkt bestmo¨glich
repra¨sentiert werden kann, explizit zu beantworten. Ein
repra¨sentativer Zustand ist nicht nur zur Reduktion der
Datenmenge zu definieren. U¨blicherweise basieren die
Kalibrierverfahren auf repra¨sentativen Punktpositionen,
die beim Laserscanning meist durch Ausgleichung primi-
tive Formen wie Kugeln oder Ebenen ermittelt werden.
Diese Transformation von einer Form aus gescannten
Einzelpunkten zu repra¨sentativen Punkten ist fu¨r das Ka-
librierergebnis charakteristisch und fu¨r einen Vergleich
zwischen Sensormodellen und Messmodi eindeutig fest-
zulegen. Zudem sollte die Transformation (z.B. die Wahl
von Form, Gro¨ße und Oberfla¨che der gescannten Objekte
und deren Ausgleichung) der angestrebten Anwendung
angepasst sein, damit die Kalibrierergebnisse aus Soll-
Ist-Vergleichen u¨bertragbar sind. Bei schnell wechselnden
Distanza¨nderungen treten in den Beobachtungen noch sy-
stematische Effekte auf. Fu¨r die Modellierung bedeutet
dies, dass Objekte nicht nur durch einzelne diskrete Punk-
te gebildet werden, sondern dass auch die Umgebung Ein-
fluss nimmt. Demnach ist es nicht ausreichend, nur die
Kalibrierko¨rper und deren relative Lage zu definieren. Zu-
sa¨tzlich ist auch die Umgebung festzulegen, in denen
diese Ko¨rper gescannt werden. Die Kalibrierszene wird
also stets vom ganzen Messraum gepra¨gt.
Im kinematischen Fall ko¨nnen allgemein ohne Kenntnis
der Objektbewegung keine Formen im Scanbild ausge-
glichen werden. Aus diesem Grund wurde in der vor-
liegenden Untersuchung vornehmlich ein Vergleich auf
Basis einzelner ausgewa¨hlter (repra¨sentativer) Scan-
punkte durchgefu¨hrt, fu¨r die dann jeweils ein Zeitstempel
berechnet wurde. Sollen Formen ausgeglichen werden
und bewegt sich das Objekt schnell im Verha¨ltnis zur
Scangeschwindigkeit, ist diese Bewegung vorab zu mo-
dellieren. Die Bewegung muss dazu bekannt bzw. aus
dem Scanprozess gescha¨tzt werden. Fu¨r Kalibrieransa¨tze,
die repra¨sentative Punkte aus gescannten Formen in Be-
wegung ableiten, ist diese Vorgehensweise zu definieren,
um eindeutige Soll-Ist-Vergleiche zu diskreten Zeitpunk-
ten und Positionen durchfu¨hren zu ko¨nnen.
Insgesamt bietet das terrestrische Laserscanning aufgrund
der hohen ra¨umlichen und zeitlichen Auflo¨sung sehr gute
Voraussetzungen fu¨r den kinematischen Einsatz – sei es
fu¨r Monitoringaufgaben oder fu¨r Mobile-Mapping-An-
wendungen. Die Untersuchungen zeigen, dass fu¨r die dar-
gestellten Testfahrten und unter den gezeigten Bedingun-
gen stochastische Unsicherheiten im Bereich von 1 mm
und kleiner erreicht werden ko¨nnen. Dies gilt fu¨r den be-
trachteten Messbereich jedoch nur, wenn relative klein-
ra¨umige Bewegungsa¨nderungen zu erfassen sind. Im ab-
soluten Vergleich sind fu¨r den Profilmodus mit 50 rot/s
derzeit noch systematische Abweichungen erkennbar,
die bis zu mehreren mm betragen ko¨nnen.
Im Ganzen bleibt zu erwarten, dass – den Massendaten
angepasste Algorithmen vorausgesetzt – das kinematische
Laserscanning auch im hier betrachteten 2D-Modus zu-
ku¨nfig vermehrt fu¨r die ingenieurgeoda¨tische Modellie-
rung eingesetzt werden kann.
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